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Distribué par :

Suivez toujours les 
instructions d’utilisation.

2. serrage
Placez un doigt entre la bande et la peau 
pour éviter tout pincement. Tirez la bande 
près du fermoir à un angle de 45° - sans tirer 
à partir de l’extrémité distale (la queue).

3. insertion d’un cathéter/
prélèvement de sang 
Desserrez le garrot daisygrip dès que 
l’aiguille est dans la veine.

1. application
Enroulez le garrot autour du bras du patient 
et fixez-le à l’aide du fermoir aimanté en le 
faisant cliquer.

4. desserrage
Glissez un doigt sous le fermoir et soulevez-
le en direction de la bande enroulée pour 
desserrer le garrot et libérer la stase.

5. retrait
Une fois desserré, faites glisser la partie 
supérieure du fermoir sur le côté avec 
votre pouce tout en maintenant la partie 
inférieure du fermoir avec vos doigts ou 
votre paume.

6. retraitement 
Nettoyez et désinfectez le fermoir et la 
bande après chaque utilisation, en suivant 
les recommandations locales. Assurez-vous 
que la bande est bien sèche avant toute 
réutilisation.


